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ELEKTRILISED MEDITSIINISEADMED 
Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele 

Medical electrical equipment 
Part 1: General requirements for basic safety and essential performance  
(IEC 60601-1:2005) 

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2010. aasta maikuu numbris. 

1. Lisada standardi eessõnale järgmine tekst: 

– viimane tähtpäev Euroopa standardiga vastuolus olevate 
rahvuslike standardite tühistamiseks  

 
(dow) 

 
2012-06-01 

2. Kustutada standardi eessõnast järgmine tekst: 

Standard EN 60601-1:1990 jääb siiski kehtima seni, kuni standardiseeria EN 60601 teise osa kõik standardid, 
mida kasutatakse koos selle standardiga, on tühistatud. Seetõttu ei kehtestata tähtpäeva (dow) Euroopa 
standardiga vastuolus olevate rahvuslike standardite tühistamiseks. Siiski, kui tegemist on seadmega, millele on 
kohaldatav standardiseeria osa 1, aga mis ei ole kaetud standardiseeria ühegi osaga 2, ei tohi sel juhul 
standardit EN 60601-1:1990 rakendada pärast 2009-09-12. 

ICS 11.040  Meditsiiniseadmed 
Võtmesõnad: meditsiiniseade, esmane ohutus, talitlus 

 

Standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele 

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või 

millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata on keelatud. 

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, palun võtke ühendust Eesti Standardikeskusega: 

Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti;  www.evs.ee; telefon: 605 5050;  e-post: info@evs.ee 


