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EUROOPA EESSÕNA 

Dokumendi (EN 50413:2019) on koostanud tehniline komitee CLC/TC 106X „Electromagnetic fields in the 
human environment“. 

Kehtestati järgmised tähtpäevad: 

— viimane tähtpäev selle dokumendi kehtestamiseks riigi 
tasandil identse rahvusliku standardi avaldamisega või 
jõustumisteate meetodil kinnitamisega 

(dop) 2020-09-23 

— viimane tähtpäev selle dokumendiga vastuolus olevate 
rahvuslike standardite tühistamiseks 

(dow) 2022-09-23 

See dokument asendab standardit EN 50413:2008 ning kõiki selle muudatusi ja parandusi (kui on). 

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CENELEC ei 
vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest. 

Standard on koostatud mandaadi alusel, mille on Euroopa Elektrotehnika Standardimiskomiteele 
(CENELEC) andnud Euroopa Komisjon ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon. 
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1 KÄSITLUSALA 

Selles dokumendis esitatakse sagedusalas 0 Hz kuni 300 GHz inimesele toimivate elektromagnetväljadega 
seotud suuruste mõõtmise ja arvutamise üldmeetodid. See on ette nähtud toodetest tuleneva kiirituse 
hindamiseks ning vastavalt vajadusele selle võrdlemiseks nõukogu soovituses 1999/519/EÜ esitatud 
kiirituse piirnormidega avalikus ruumis või direktiivis 2013/35/EL esitatud piirnormidega töötajatele. 
Samuti on standard mõeldud elektromagnetväljade mõju hindamiseks inimestele töökohas ning vastavuse 
määramiseks direktiivi 2013/35/EL nõuetele. 

Standard käsitleb kehaväliselt mõõdetavaid või arvutatavaid suuruseid, eelkõige elektri- ja magnetvälja 
tugevust või võimsustihedust, ning hõlmab ka kaitsesuuniste aluseks olevate kehasiseste normsuuruste 
mõõtmist ja arvutamist. Täpsemalt esitatakse standardis teavet järgmistel teemadel: 

— terminid ja määratlused, 

— elektromagnetväljade omadused, 

— kiirituse taseme mõõtmine, 

— nõuded mõõteseadmetele, 

— kalibreerimismeetodid, 

— mõõtmisviisid ja kiirituse taseme hindamise viisid, 

— kiirituse taseme hindamiseks kasutatavad arvutusmeetodid. 

Kui konkreetse toote või tehnoloogia jaoks on olemas kohaldatav elektromagnetväljade standard, siis 
tuleks selle dokumendi asemel kasutada seda. Standardi EN 62311:— tabelis 1 on esitatud asjakohaste 
standardite loetelu. 

2 NORMIVIITED 

Allpool nimetatud dokumentidele on tekstis viidatud selliselt, et nende sisu kujutab endast kas osaliselt või 
tervenisti selle dokumendi nõudeid. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. 
Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega. 

Council Recommendation 1999/519/EC of 12 July 1999, on the limitation of exposure of the general public 
to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz). Official Journal, L199, of 1999-7-30, lk 59–70 

Directive 2013/35/EU of 26 June 2013, on the minimum health and safety requirements regarding the 
exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields). Official Journal, 
L179, of 2013-6-29, lk 1–21 

EN 61786-1:2014. Measurement of DC magnetic, AC magnetic and AC electric fields from 1 Hz to 100 kHz 
with regard to exposure of human beings - Part 1: Requirements for measuring instruments 
(IEC 61786-1:2013) 

EN 62232:2017. Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of 
radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure (IEC 62232:2017) 

EN 62311:—.1 Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions 
for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz) (IEC 62311:—) 

                                                      

1 Koostamisel. Ametliku hääletuse ajal etapis: FprEN 62311:2019. 

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade



EVS-EN 50413:2019 

5 

ISO/IEC Guide 98-3:2008. Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in 
measurement (GUM:1995) 

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED 

Standardi rakendamisel kasutatakse allpool esitatud termineid ja määratlusi. 

ISO ja IEC hoiavad alal standardimisel kasutamiseks olevaid terminoloogilisi andmebaase järgmistel 
aadressidel: 

• IEC Electropedia: kättesaadav veebilehelt http://www.electropedia.org/; 

• ISO veebipõhine sirvimisplatvorm: kättesaadav veebilehelt http://www.iso.org/obp. 

3.1  
rakenduskünnis (action level) 
rakenduskünnised määratakse kindlaks selleks, et lihtsustada kiirituse asjakohaste piirnormide järgimise 
tõendamist või, kui see on asjakohane, võtta kasutusele selles direktiivis sätestatud kaitse- või 
ennetusmeetmed 

operational levels established for the purpose of simplifying the process of demonstrating the compliance 
with relevant ELVs or, where appropriate, to take relevant protection or prevention measures specified in 
this Directive 

[ALLIKAS: direktiiv 2013/35/EL] 

3.2  
antenn (antenna) 
seade, mis toimib muundurina juhis, näiteks koaksiaalkaablis leviva laine ja vaakumis leviva laine vahel või 
vastupidi 

device that serves as a transducer between a guided wave for example in a coaxial cable and a free space 
wave, or vice versa 

3.3  
baaspiirang (basic restriction) 
piirang elektromagnetvälja toimele, mis põhineb otseselt sätestatud kiirituse piirnormi kehalistel toimetel 
ja bioloogilistel mõjudel 

restriction on exposure to electromagnetic fields that is based directly on established health effects and 
biological considerations 

[ALLIKAS: Nõukogu soovitus 1999/519/EÜ, muudetud] 

3.4  
kontaktvool (contact current) 
elektrivool, mis tungib kehasse kokkupuutel elektromagnetväljas asuva elektrit juhtiva objektiga 

MÄRKUS Kontaktvoolu väljendatakse amprites (A). 

current flowing into the body resulting from contact with a conductive object in an electromagnetic field 

Note 1 to entry: The contact current is expressed in the unit ampere (A). 
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